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Abstract 



An electron beam entering an accelerating cavity excites a wakefield. This wakefield can be decomposed 
into a series of multi-poles or modes. The dominant component of the transverse wakefield is dipole. This 
report summarizes the higher order mode (HOM) signals of the third harmonic cavities of FLASH measured 
at various stages: transmission measurements in the single cavity test stand at Fermilab, at CMTB (Cryo- 
Module Test Bench) and at FLASH, and beam-excited measurements at FLASH. Modes in the first two 
dipole bands and the fifth dipole band have been identified using a global Lorentzian fit technique. The 
beam-pipe modes at approximately 4 GHz and some modes in the fifth dipole band have been observed as 
localized modes, while the first two dipole bands, containing some strong coupling cavity modes, propagate. 

This report also presents the dependence of the localized dipole modes on the transverse beam position. 
Linear dependence for various modes has been observed. This makes them suitable for beam position 
diagnostics. These modes, together with some propagating, strong coupling modes, have been considered in 
the design of a dedicated electronics for beam diagnostics with HOMs for the third harmonic cavities. 
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Chapter 1 

Introduction 



Wakefields excited by electron bunches in accelerating cavities may adversely affect the beam quality and, 
in the worst case, result in a beam-break-up instability [1]. It is therefore important to ensure that these 
fields are well suppressed by extracting energy through special couplers. Indeed, for the acceleration of high 
intensity particle beams, suppressing the wakefields in both superconducting [2] and normal conducting 
[3] cavities is a common requirement. On the other hand, since the transverse wakefields depend on the 
transverse offset of the excitation bunch, they can also be used for beam diagnostics in the cavity without 
additional vacuum components [4, 5, 6]. It is this aspect that is focused on in this work. 

At FLASH (Free-electron Laser in Hamburg) [7] , we plan to make use of the higher order modes (HOM) 
for beam diagnostics in third harmonic superconducting cavities [8, 9, 10, 11]. HOMs are components of 
the wakefield. The aim is to provide beam position information from the energy radiated to the HOM 
couplers. In order to achieve this, special electronics is required [12], and is currently under design. Prior to 
developing electronics, it is essential to characterize the HOMs and understand their behavior relating to the 
beam offset. For this purpose, HOM measurements presented in this report, both with and without beam- 
excitations, were conducted [13, 14, 15, 16]. Simulations of the cavities, both with and without couplers, 
were also performed using various techniques [13, 17, 18, 19, 20]. 

This chapter presents an overview of the FLASH facility and the third harmonic superconducting cavities, 
followed by a brief description of the principle of beam position diagnostics using dipole modes in accelerating 
cavities. It proceeds in Chapter 2 with the HOM signal measured at several stages after the fabrication of the 
third harmonic cavities both with and without beam-excitations. HOMs are identified and the inter-cavity 
coupling effects are observed. Detailed studies of HOM dependence on the beam offset for various modes 
are described in Chapter 3. 

1.1 FLASH and the Third Harmonic Cavities 

FLASH [7] is a free-electron laser facility at DESY providing ultra-short electron bunches with high peak cur- 
rent to generate coherent light with unprecedented brilliance. It is also a test facility for various accelerator 
studies. 

1 st Bunch Compressor 




Figure 1.1: Schematic of injector section of the FLASH facility. 
Fig. 1.1 shows schematically the injector section of FLASH, which is relevant to our studies. The electron 
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beam generated by a photoelectric gun is accelerated off-crest by eight superconducting 1.3 GHz TESLA 
cavities [21, 22] in cryo-module ACC1 and compressed by the first magnetic chicane. Due to the length of 
the electron bunch in the millimeter range before the first bunch compressor, and the sinusoidal 1.3 GHz 
RF field, a curvature in the energy-phase plane develops, which leads to a long bunch tail and the reduction 
of peak current in the bunch compression. To linearize the energy spread of the bunch, harmonics of the 
fundamental accelerating frequency (1.3 GHz) of the main linac are added by third harmonic superconducting 
cavities operating at 3.9 GHz [8, 9]. Four such cavities are placed in the ACC39 module following ACC1, 
which were designed and built by Fermilab in collaboration with DESY [10, 11]. Fig. 1.2(a) shows a photo 
of ACC39 in the FLASH beam line. 




(a) ACC39 module (b) 1.3 GHz and 3.9 GHz cavities 



Figure 1.2: (a) ACC39 module in FLASH. The module in yellow, on the right, is ACC1. The direction of 
travel of the multi-bunch beam, is from right to left, (b) A TESLA style cavity operating at 1.3 GHz (top) 
and the corresponding third harmonic cavity (bottom). 

The ACC39 module is composed of four cavities namely CI through C4 (illustrated in Fig. 1.3). Each 
cavity is equipped with two higher order mode (HOM) couplers namely HI and H2. By extracting HOMs 
through these couplers, the wakefields are well-suppressed (external Q of the HOMs is required to be less 
than 10 5 for a beam-break-up limit) [23, 24, 25] and their deleterious effects on the beam are minimized. 
There are two distinct coupler designs: a 1-leg-coupler design (CI and C3) and a 2-leg-coupler design (C2 
and C4) [23]. Wakefields excited in the cavities are extracted from these couplers and guided by long cables 
to HOM board rack outside the tunnel. After the module has been installed at FLASH, all the measurements 
were conducted from this rack as will be discussed in Chapter 2. 
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C3H2 
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Figure 1.3: Schematic of four cavities within ACC39 module. The power couplers (green) are placed 
downstream for CI and C3, and upstream for C2 and C4. The HOM couplers (brown) located on the same 
side of the power couplers are named HI, while the other ones H2. 

By design, the 3.9 GHz cavity has two features in terms of wakefields, compared to the 1.3 GHz cavity. 
First, the wakefields in the 3.9 GHz cavity are larger than those in the 1.3 GHz cavity as the iris radius 
is significantly smaller: 15 mm in the 3.9 GHz cavity compared to 35 mm in the 1.3 GHz cavity (see 
Fig. 1.2(b)). From scaling considerations, it can be shown that wakefields per meter in the cavity grow as 
[26] 

W|| ~ a~ 2 , (1.1a) 
W± ~ a" 3 , (1.1b) 
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where W\\ and W± are longitudinal and transverse wakefield respectively, and a is the iris radius. Second, 
the HOM spectrum is significantly more complex than that of the 1.3 GHz cavity. The main reason for this 
is that, unlike the TESLA cavity case, the majority of the modes are above the cutoff frequencies of the 
beam pipes. This allows most of the modes from each independent cavity to propagate through to adjacent 
cavities. In this case, most modes reach all eight HOM couplers. This facilitates the damping of HOMs to 
be distributed. 



1.2 Dipole Dependence on Transverse Beam Offset 

Consider only the long-range wakefield due to HOMs, the wakefield excited by an ultra-relativistic particle 
of velocity c in a periodic, cylindrical symmetric structure can be decomposed by multi-pole expansions into 
monopole, dipole, quadrupole, etc. Each longitudinal and transverse multi-pole component can be written 
as [22, 26] 

W|| m = z (rTr m cosmef2uj mn (%) cos^H(s) (1.2) 

„ \QJmn C 



and for m > 



W^ m = rn (r') m r m 1 [rcosmO — OsinmO 



■cjr(^) Si n^H(s), (1.3) 

n W / mn C 



where H(s) is the Heaviside step function [27], m=0, 1, 2 modes are the monopole, dipole and quadrupole 
modes respectively, W|| m is the m th pole component of the longitudinal wake potential, W^ m is the m th pole 
component of the transverse wake potential. The transverse position of the excitation particle is denoted as 
(r',0 7 ) where 0' has been set to because of the cylindrical symmetry. The distance behind the excitation 
particle in longitudinal direction is s and (r, 0, s) denotes a position in 3D space where the wakefield is 

examined. Also ( 5 ) and uo mn /2ii are the R/Q and the frequency of each eigenmode mn, f, and z are 

the unit vectors in r, and z directions. The total wakefield, Wn and W_l, can be obtained by summing 
all the m-pole components generated by the excitation particle as 

w ii = E w ii- ( L4a ) 

m 

W ± = ^W ±m . (1.4b) 

m 

Each third harmonic cavity has nine cells, therefore each group of nine modes forms a band. The field 
distributions of the modes in the same band are similar in transverse direction but different in longitudinal 
direction. The first monopole band contains the accelerating mode at 3.9 GHz, and is often referred to as 
the fundamental band. Modes in other bands have higher frequencies than 3.9 GHz, therefore are naturally 
represented as higher order modes (HOM). 

During normal operations, bunches are contained in the near-axis region, meaning that the r' term 
is small. Thus monopole modes (m=0) dominate the longitudinal wakefield, while dipole modes {m—1) 
dominate the transverse wakefield. Therefore, those wakefields can be approximated as 

W|| ~ z^uon ( ) cos L ^-H{s), (1.5a) 



n 

oo 



W ± ~ xr'cJ2 ( 5 j sin^H(s), (1.5b) 

n \QJln C 

where x = (rcosO — OsinO) is the unit vector in the transverse direction. The x term describes the polar- 
ization of the dipole mode in the transverse plane. There are two polarizations of each dipole eigenmode 
perpendicular to each other in the cylindrical symmetric structure. The dipole transverse wakefield is of 
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particular interest, since it has a linear dependence on the transverse offset r' of the excitation particle, 
regardless of the observation transverse position r. Therefore, by monitoring beam-excited dipole modes, 
one can determine the beam position within the cavity [4, 5, 6]. On the other hand, quadrupole modes have 
a quadratic relation to the transverse offset r\ therefore are not very sensitive in the near- axis region. They 
have not been considered in this report. 
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Chapter 2 

HOM Spectra 

In order to understand the HOM spectra of the third harmonic cavities, modal characterization is needed at 
all stages after the fabrication of the cavities: transmission spectra between the two HOM couplers measured 
for each single cavity are presented in Section 2.1, module-based transmission measurements in Section 2.2 
and beam-excited HOM measurements in Section 2.3. The signals were measured from all eight HOM 
couplers. Not all measured signals are shown in this chapter. The selection is based on a representative 
sample of the typical behavior of the modes. HOM signals measured from all eight HOM couplers can be 
found in Appendix A. 

2.1 Transmission Spectra of A Single Cavity Measured at Fermilab 




Frequency(GHz) Frequency(GHz) Frequency(GHz) 



(b) The fundamental band (c) The first two dipole bands (d) The fifth dipole band 

Figure 2.1: Typical transmission spectrum (S21) of a single isolated cavity. The vertical lines indicate 
simulation results of the eigenmodes [17]. The colors red, green and magenta represent monopole, dipole 
and quadrupole modes, respectively. 

After fabrication, the cavities were mounted on the test stand at Fermilab and cooled down [24, 25]. The 
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RF transmission spectrum (S21) was subsequently measured for each single cavity. 1 A typical one is shown 
in Fig. 2.1(a) along with simulations. The simulations are performed on an ideal single cavity without power 
coupler and HOM couplers. The band structure of a single cavity is depicted in terms of monopole, dipole 
and quadrupole modes from 3.7 to 10 GHz frequency span. Specific regions are respectively the fundamental 
band (Fig. 2.1(b)), the first two dipole bands (Fig. 2.1(c)) and the fifth dipole band (Fig. 2.1(d)). The nine 
modes in the fundamental band can be identified in Fig. 2.1(b). The accelerating mode is the last peak 
at 3.9 GHz. Unlike the simulated cavity, the actual cavity has couplers, which breaks the symmetry of 
the structure. This accounts for the differences between simulations and measurements. In addition, other 
sources such as fabrication errors and cavity tuning can also contribute to the differences to the simulations. 
The dipole modes are not easy to identify anymore as shown in Fig. 2.1(c) and Fig. 2.1(d). 

For comparison, a typical beam-excited spectrum of the first dipole band of the TESLA cavity operating 
at 1.3 GHz is shown in Fig. 2.2. Here one can identify nine peaks 2 , clearly separated from each other. 
The coupling of a specific mode to the beam is characterized by the quantity R/Q [22]. Comparing with 
simulations, peaks marked as #5 and #2 in Fig. 2.2 are identified as modes which have strong coupling to 
the beam as calculated from simulations. Therefore, these modes are more sensitive to the transverse beam 
offset, which leads to a better resolution in the diagnostics electronics. Mode #5 at approximately 1.7 GHz 
was used for HOM electronics of the 1.3 GHz cavity [6]. The R/Q of this mode is 5.54 fi/cm 2 [22]. However, 
the modal spectrum is more complicated for the 3.9 GHz cavity (see Fig. 2.1(c)). Mode identification is by 
no means straightforward. 
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Figure 2.2: The beam-excited spectrum of the first dipole band of the TESLA cavity operating at 1.3 GHz. 
Each peak shown in this plot is in fact two peaks close to each other representing the two polarizations of 
each dipole mode. 



Each mode shown in the spectrum in Fig. 2.1 is a resonant peak having a Lorentzian distribution [28]: 

I/O 



y 



i + 



f-fo 
A/ 



(2.1) 



Here yo is the amplitude, fo is the center frequency and Af is the half- width at half-amplitude (HWHM). 
In order to identify the modes, due to the complexity of the spectrum, all modes in a dipole band are 
fit simultaneously rather than fitting individual peak. The frequency (fo) and the quality factor Q (Q = 
/o/(2A/)) is then obtained for each mode. Fig. 2.3 shows the fit results of the first two dipole bands of 
one cavity using the code PeakFit [29] . The goodness of fit is measured by the coefficient of determination 
r 2 (r 2 = 1, perfect fit; r 2 = 0, poor fit) [30]. Each peak with a frequency marked on top denotes a mode. 
Hidden peaks are revealed. The Q of each mode is shown in Fig. 2.4 along with the coupling strength to the 
beam for each mode from simulations (described by the R/Q value) [17]. The Q ext is also shown in Fig. 2.4 
for each mode simulated on an cavity with power and HOM couplers [17]. The polarization split of dipole 
modes and the frequency shift from ideal simulations can be observed. By comparing the modal frequencies 
between simulations and measurements, modes can be approximately identified, but this is by no means as 
straightforward or precise as it was with the TESLA-style cavities. 

x Data are kindly provided by T. Khabibouline from Fermilab. 

2 The last peak in the plot belongs to the second dipole band according to simulations. 
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Figure 2.3: Fit of the first two dipole bands of CI (from the single cavity measurement) as Lorentzian 
distributions. 




Figure 2.4: The simulation [17] and the single cavity measurement of the dipole beam-pipe modes and the 
first two dipole bands of CI. 



2.2 Module-Based Transmission Spectra 

After the assembly of all four cavities into the cryo-module ACC39, this was installed in the Cryo-Module 
Test Bench (CMTB) at DESY. RF measurements were conducted in the CMTB tunnel without beam- 
excitation. 3 The measurements were repeated after the installation in FLASH from the HOM board rack 
outside the tunnel 4 [13]. The HOM signals are stronger in CMTB than in FLASH because additional 
amplifiers were used and measurements were conducted inside the tunnel. The two measurements are 
otherwise similar. Therefore CMTB results are shown regarding most of the module-based measurements 
without beam-excitation. The measurements at FLASH are shown in Appendix A. 4. From the recorded 
spectra, monopole, dipole and quadrupole bands are identified. Instead of the usual discrete modes in single 
cavity spectrum described in the previous section, more modes arise due to the coupling of inter-connected 
cavities. These coupling effects can be clearly seen in Fig. 2.5 where the S21 parameter of an isolated cavity 
is compared with the one measured at CMTB. 

To characterize the coupling of these modes, transmission spectra were measured along the entire four- 
cavity string (from C1H2 to C4H2), and then compared with the spectra measured between upstream and 
downstream couplers of each cavity within the cryo-module. Most HOMs couple to adjacent cavities through 
attached beam pipes. This can be observed in Fig. 2.6, where the usual discrete modes which are below the 
cutoff frequencies of the attached beam pipes (peaks present only in the cavity CI spectrum but absent from 
the string spectrum). The theoretical cutoff frequency of the beam pipe is 4.39 GHz for dipole TEn modes, 
while the measurement shows an even lower value at approximately 4.25 GHz. Dipole beam-pipe modes at 

3 Data are kindly provided by T. Khabibouline from Fermilab. 

4 H.W. dock along with T. Flisgen from the University of Rostock lead the measurements. 
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Figure 2.5: Spectra of C2 from single cavity measurement (blue) and CMTB (red). The vertical lines are 
from simulations [17]. 

approximately 4.1 GHz and the fifth dipole band at approximately 9.05 GHz are clearly visible as localized 
within each beam pipe or cavity. Simulations were made and showed the non-propagating characteristics of 
those modes as well [31, 32]. 
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(b) The fifth dipole band 



Figure 2.6: Coupling effects of inter-connected cavities. The measurements were made at CMTB, while the 
spectra measured across CI (from C1H1 to C1H2) is in blue, and the spectra measured across the entire 
four-cavity string (from C1H2 to C4H2) is in red. 



2.3 Beam-Excited HOM Spectra 

The beam-excited measurements were conducted using a Tektronix Oscilloscope (scope) with a bandwidth of 
6 GHz and a Tektronix Real-time Spectrum Analyzer (RS A) [33] . HOM signals were taken from both HOM 
couplers of all four cavities at ACC39 HOM board rack outside the tunnel. A 10 dB external attenuator was 
connected to each HOM coupler to reduce the power of the beam-excited signals radiated to the coupler. 
Time-domain waveforms and real-time spectra were recorded. Each waveform was sampled with 20 GS/s 
and 200,000 points were recorded in a time window of 10 /is. Example waveforms from the upstream and 
the downstream couplers of C2 are shown in Fig. 2.7. Each waveform was excited by a single electron bunch 
with a charge of approximately 0.5 nC. The scope was triggered synchronously with the beam pulse. 

The same trigger was also used for the spectrum measurements by RSA. The spectrum ranging from 3.7 
to 10 GHz was recorded from each HOM coupler. Each 50 MHz of the spectrum was excited by a single 
electron bunch. A frequency step of 10 kHz and a resolution bandwidth of 22.5 kHz were used. Fig. 2.8(a) 
shows the HOM spectrum ranging from 4-8 GHz measured from coupler C1H1. Fig. 2.8(b) shows the beam- 
excited spectrum of the fundamental band of one cavity compared with transmission spectrum measured 
at CMTB without beam-excitation. After a FFT (Fast Fourier Transform) applied on the time-domain 
waveform (Fig. 2.7), HOM signals measured by scope and RSA are compared in Fig. 2.8(c). They show 
very good consistency. The spectrum of the fifth dipole band is presented in Fig. 2.8(d) (without the 10 dB 
external attenuator). 
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Figure 2.7: Waveforms excited by a single electron bunch measured from the upstream and the downstream 
HOM coupler of C2. 
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Figure 2.8: Beam-excited spectrum measured from HOM coupler C1H1. The vertical lines indicate simu- 
lation results of the eigenmodes [17]. The colors red, green and magenta represent monopole, dipole and 
quadrupole modes, respectively. 
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Chapter 3 

HOM Dependence on Transverse Beam 
Offset 



After the modal characterizations of the third harmonic cavities and the ACC39 module, experiments were 
conducted at FLASH to study the correlation of dipole modes to the transverse beam position. Localized 
beam-pipe modes and trapped cavity modes are presented here. Lorentzian fit technique was used in this 
chapter. 



3.1 Measurement Setup 

The schematic of the measurement setup is shown in Fig. 3.1. An electron bunch of approximately 0.5 nC is 
accelerated on-crest by ACC1 before entering the ACC39 module. Two steering magnets located upstream 
of ACC1 can deflect the beam horizontally and vertically respectively. These are used to produce transverse 
offsets of the electron bunch in ACC39. Two beam position monitors (BPM-A and BPM-B) are used to 
record transverse beam positions before and after ACC39. Switching off the accelerating field in ACC39 
and all quadruples close to ACC39, a straight line trajectory of the electron bunch is produced between 
those two BPMs. Therefore, the transverse offset of the electron bunch in each cavity can be determined 
by interpolating the readouts of the two BPMs. 
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Figure 3.1: Schematic of measurement setup for HOM dependence study (not to scale, cavities in ACC1 
module are approximately three times larger than those in ACC39 module). 

For each beam position, along with HOM signals, beam information is also recorded synchronously by 
reading nearby toroids, BPMs and currents of steering magnets. The electron bunch is moved in two- 
dimensional (2D) cross manner and 2D grid manner. The readings from BPM-A are shown in Fig. 3.2. 
Position interpolations are applicable throughout this paper except the 2D cross scan used for measuring 
beam-pipe modes (Fig. 3.2(a)). In this case, the beam trajectory is no longer a straight line because the 
quadrupoles between BPM-A and BPM-B were still on. One notices some tilt of the position readings during 
both scans. This is due to the coupling between x and y plane caused partially by the ACC1 module and 
partially by BPM-A itself. The quadrupoles can also contribute to the nonlinearity for the readout of BPM- 
B. The details of various beam scans for the data presented in this note are summarized in Appendix B. 
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Figure 3.2: Cross-like beam scan during the measurements of the dipole beam-pipe modes (a) and the fifth 
dipole band (b). Grid-like beam scan during the measurements of the dipole beam-pipe modes (c) and the 
fifth dipole band (d). The quadrupoles were still on for the beam scan of (a). 



3.2 The Localized Dipole Beam-pipe Modes 

The spectra of two modes at approximately 4.1 GHz measured from C2H2 at ten different horizontal beam 
positions (dots in Fig. 3.2(a)) are shown in Fig. 3.3(a) and Fig. 3.3(c), while the modal spectra of eleven 
different vertical beam positions (diamonds in Fig. 3.2(a)) are shown in Fig. 3.3(b) and Fig. 3.3(d). According 
to the previous studies, they are identified as dipole beam-pipe modes. The vertical position reading from 
BPM-A varied by ±0.24 mm during the horizontal scan, and the horizontal position varied by ±0.33 mm 
during the vertical scan. Variations of the mode amplitude with respect to the horizontal beam position can 
be observed. The amplitudes have been normalized to 1 nC of beam charge. The amplitudes do not reach 
zero because of an offset in the vertical direction during the horizontal scan and it is probably the case that 
there is an angular displacement in the beam trajectory. 
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Figure 3.3: Amplitude of dipole beam-pipe modes varies with transverse beam position read from BPM-A. 
The spectra were measured from HOM coupler C2H2. 

By performing Lorentzian fits (Eq. 2.1), one can obtain the mode amplitude from each spectrum. 
Fig. 3.3(e)- (h) show the amplitude of each mode as a function of the transverse beam position read from 
BPM-A for both horizontal and vertical beam scans (Fig. 3.2(a)). A linear dependence of the mode ampli- 
tude on the transverse beam position can be observed, which indicates a dipole-like behavior. 

The polarization of each dipole beam-pipe mode is shown in Fig. 3.4 where the amplitude was measured 
in the 2D grid scan (Fig. 3.2(c)). Position interpolations from the two BPM readouts (BPM-A and BPM-B) 
are applied to get the transverse beam positions in the related beam pipe. These two modes are polarized 
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perpendicularly to each other, which indicates potential splitting of the mode degeneracy. This is also rep- 
resentative of a dipole-like behavior. The symmetry of the ideal cylindrical structure is broken by the HOM 
couplers installed on the connecting beam pipes. This causes the frequency split of the two polarizations 
along with the inevitable manufacturing tolerances. There are three beam pipes inter-connecting cavities in 
ACC39 (see Fig. 1.3), but clear polarizations can only be observed from the beam pipe connecting C2 and 
C3. The power couplers installed on the other two beam pipes may account for this. The linear dependen- 
cies and polarizations of modes within the frequency range of 4.0 - 4.15 GHz measured from all eight HOM 
couplers are shown in Appendix C. 




Interp. X(mm) Interp. X(mm) 

(a) Mode #1 (b) Mode #2 

Figure 3.4: Amplitude of dipole beam-pipe modes as a function of the transverse beam position interpolated 
in the cavity (C2). The color varies according to amplitude value. The signals were measured from HOM 
coupler C2H2. 



3.3 Trapped Cavity Modes in the Fifth Dipole Band 

As explained in Chapter 2, there are trapped modes in the fifth dipole band. By moving the beam horizon- 
tally (dots in Fig. 3.2(b)), the variation of the amplitude of a mode at approximately 9.0562 GHz can be 
clearly seen in Fig. 3.5(a). The vertical position in C2 varied by ±0.29 mm during the horizontal scan. Using 
a Lorentzian fit to obtain the amplitudes of the modes and plot them against horizontal beam positions 
interpolated from BPM readouts, the linear dependence can be clearly seen in Fig. 3.5(b), which indicates 
a dipole-like behavior. 
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Figure 3.5: Amplitudes of one dipole mode as a function of the transverse beam position interpolated in the 
cavity (C2). The signals were measured from HOM coupler C2H2. 

In general, modes in the fifth dipole band have small amplitude, therefore a dedicated grid-like beam 
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scan was conducted without the 10 dB external attenuators. The BPM readouts for this scan are shown in 
Fig. B.4(b). The amplitude of the same mode at approximately 9.0562 GHz is again obtained by a Lorentzian 
fit for each beam position, and plotted in Fig. 3.5(c). The color denotes the amplitude magnitude. The 
polarization of this mode can be observed. The linear dependencies and polarizations of modes within the 
frequency range of 9.0 - 9.1 GHz measured from all eight HOM couplers are shown in Appendix D. 
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Chapter 4 

Conclusions 



Modal characterizations of the third harmonic cavities have been performed on HOM measurements made 
at several stages: isolated cavities, module-based and beam-based during FLASH operations. This is the 
first time for third harmonic cavities that the dependencies of HOMs on transverse beam positions have 
been observed. Beam-pipe and cavity modes have been characterized. Beam-pipe modes and some cavity 
modes in the fifth dipole band are localized in segments of the module. Their analysis has been presented in 
this report. They allow for the beam position to be determined for each individual component (beam pipe 
or cavity). We have identified modes and in some cases polarizations of two beam-pipe modes have been 
observed. From transmission measurements, cavity modes in the first two dipole bands propagate. These 
were reported in other papers. Dedicated electronics for HOM-based beam diagnostics are under design. 
Various potential dipole modes for the electronics are being studied. 
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Appendix A 

HOM Signal 



A.l HOM Spectra from Single Cavity Measurements at Fermilab 

After fabrication, each 3.9 GHz cavity was mounted on the test stand at Fermilab and cooled down. The 
measurements were made on a vertical test stand for CI, C2 and C4, while C3 was on a horizontal test stand. 
C3 has been tuned to the accelerating mode 3.9 GHz, while CI and C2 have not. The tuning status of C4 
is not clear. In the vertical test stand, to both beam pipe flanges conical transitions (^40 mm long) were 
attached in order to form a diameter of 40 mm of the cavity beam pipe to the diameter of 30 mm. A flange 
was attached to the end with HOM coupler 2. A pumping port was attached to the other end with power 
coupler. In the horizontal test stand, a blank flange was attached to the end with HOM coupler 2, while a 
vacuum pumping port was attached to the other end with power coupler. Fig. A.l shows schematically how 
the transmission measurement was set up on a vertical test stand. The transmission scattering parameter 
52i was subsequently measured for each single cavity. CI, C2 and C4 have been measured up to 10 GHz, 
while only the spectra data of up to 6 GHz is available for C3 [24, 25]. Measurement data are kindly provided 
by T. Khabibouline from Fermilab. Fig. A.2-A.5 are transmission spectra from single cavity measurements 
at Fermilab. 
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Figure A.l: The schematic setup of the single cavity RF transmission measurement. 
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Figure A. 2: Transmission scattering parameter S21 measured across each single cavity at Fermilab. The 
vertical lines indicate the simulation results. The colors red, green and magenta represent monopole, dipole 
and quadrupole modes respectively, and this applies in Fig. A.3-A.5. Details of the spectra are shown in 
the following figures. 
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Figure A. 3: Details of plots in Fig. A. 2: the fundamental band. 
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Figure A. 4: Details of plots in Fig. A. 2: the first and second dipole band. 
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Figure A. 5: Details of plots in Fig. A. 2: the fifth dipole band. 
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A. 2 Mode Identification in the Single Cavity Spectra 

The modes in each spectrum are fit globally. The software used for fitting is PeakFit® [29]. In some cases, 
more than two peaks have been found for a peak-shaped piece of spectrum, not all of these peaks are 
necessarily modes. We believe it comes from the fact that these peaks tend to fit the shape of the spectrum, 
which might be biased. The results are presented in the following figures and tables. The simulated Q ex t 
are from [17]. 
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Figure A. 6: Lorentzian fit of the first two dipole bands and beampipe modes of CI from single cavity 
measurement at Fermilab. 
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Lorentzian fit of the single cavity data from FNAL (CI) 
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Figure A. 7: Table of peaks in Fig. A. 6. 
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Figure A. 8: Lorentzian fit of the first two dipole bands and beampipe modes of C2 from single cavity 
measurement at Fermilab. 



11 



Lorentzian fit of the single cavity data from FNAL (C2) 
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Figure A. 9: Table of peaks in Fig. A. 8. 
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Figure A. 10: Lorentzian fit of the first two dipole bands and beampipe modes of C3 from single cavity 
measurement at Fermilab. 
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Lorentzian fit of the single cavity data from FNAL (C3) 
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Figure A. 11: Table of peaks in Fig. A. 10. 
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Figure A. 12: Lorentzian fit of the first two dipole bands and beampipe modes of C4 from single cavity 
measurement at Fermilab. 
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Lorentzian fit of the single cavity data from FNAL (C4) 
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Figure A. 13: Table of peaks in Fig. A. 12. 
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Figure A. 14: Lorentzian fit of the fifth dipole band of CI from single cavity measurement at Fermilab. 
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Figure A. 15: Table of peaks in Fig. A. 14. 
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Figure A. 16: Lorentzian fit of the fifth dipole band of C2 from single cavity measurement at Fermilab. 
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Figure A. 17: Table of peaks in Fig. A. 16. 
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Figure A. 18: Lorentzian fit of the fifth dipole band of C4 from single cavity measurement at Fermilab. 
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Figure A. 19: Table of peaks in Fig. A.M. 
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A. 3 Module-Based Transmission Spectra Measured at CMTB 



The transmission parameter S21 was measured in CMTB (Cryo-Module Test Bench). The schematic of 
the measurement setup is shown in Fig. A. 20. The four cavities were connected with bellows of 40 mm 
diameter. A pumping line with gate valve was attached to one end of the module while another gate valve 
was attached to the other end [25]. Measurement data are kindly provided by T. Khabibouline from Fermilab. 
The transmission spectrum through each cavity is shown in Fig. A. 21. A comparison of transmission spectra 
between CMTB and single cavity is shown in Fig. A. 22 for the first dipole band and Fig. A. 23 for the second 
dipole band. The propagating characteristics of most HOMs are shown in Fig. A. 24 and Fig. A. 25. 
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Figure A. 20: The schematic setup of the module-based RF transmission measurement. 
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Figure A. 21: Transmission spectrum measured across each cavity at CMTB without beam excitations. The 
vertical lines indicate the simulation results. The colors red, green and magenta represent monopole, dipole 
and quadrupole modes, respectively. 
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Figure A. 22: Comparison of single cavity measurement (blue) with CMTB (red) for the first dipole band. 
The vertical lines are simulation results. 
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Figure A. 23: Comparison of single cavity measurement (blue) with CMTB (red) for the second dipole band. 
The vertical lines are simulation results. 
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Figure A. 24: Coupling effects of inter-connected cavities. The measurement is done at CMTB, while the 
spectra measured across each cavity (from coupler 1 to coupler 2) is in blue, and the spectra measured across 
the entire four-cavity string (from C1H2 to C4H2) is in red. 
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Figure A. 25: Coupling effects of inter-connected cavities. The measurement is done at CMTB, while the 
spectra measured across each cavity (from coupler 1 to coupler 2) is in blue, and the spectra measured across 
the entire four-cavity string (from C1H2 to C4H2) is in red. 
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A. 4 Module-Based Transmission Spectra Measured at FLASH 

The transmission measurement was made after the module been installed in FLASH. The setup is similar 
to that of CMTB (Fig. A. 20). The transmission spectrum though each cavity is shown in Fig. A. 26. The 
coupling effect is shown in Fig. A. 27. A direct comparison of transmission spectra between CMTB and 
FLASH measurement is shown in Fig. A. 28. The spectra are similar except the CMTB data has larger 
dynamic range since the measurement was conducted in the tunnel. 
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Figure A. 26: Transmission spectrum measured across each cavity at FLASH without beam excitations. The 
vertical lines indicate the simulation results. The colors red, green and magenta represent monopole, dipole 
and quadrupole modes, respectively. 
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Figure A. 27: Coupling effects of inter-connected cavities. The measurement is done at FLASH, while the 
spectra measured across each cavity (from coupler 1 to coupler 2) is in blue, and the spectra measured across 
the entire four-cavity string (from C1H2 to C4H2) is in red. 
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Figure A. 28: Comparison of spectra measured at CMTB (blue) with those obtained at FLASH (red). 
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A. 5 Beam-Excited HOM Spectra Measured at FLASH 

The single bunch excited HOM spectrum was measured from each coupler. The measurement details are 
described in Section 2.3. The time-domain signals are shown in Fig. A. 29. The spectra are shown in Fig. A. 30 
and Fig. A. 31. A direct comparison between real-time spectra and fft-applied time-domain waveforms are 
shown in Fig. A. 30 and Fig. A. 31 for the first two dipole bands. The beam-excited spectra of the fifth dipole 
band are shown in Fig. A. 34 along with the CMTB spectra as a comparison. 
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£ure A. 29: Waveform excited by a single electron bunch measured from each HOM coupler. 
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Figure A. 30: Beam-excited spectra measured by RSA. Each 50 MHz is excited by a single electron bunch. 
The vertical lines indicate the simulation results. The colors red, green and magenta represent monopole, 
dipole and quadrupole modes, respectively. 
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Figure A. 31: Beam-excited spectra measured by RSA. Each 50 MHz is excited by a single electron bunch. 
The vertical lines indicate the simulation results. The colors red, green and magenta represent monopole, 
dipole and quadrupole modes, respectively. 
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Figure A. 32: Beam-excited spectrum of the first and second dipole band measured from each HOM coupler 
using RSA (blue) and Scope (after FFT with 25 dB added, red). The vertical lines in green are simulation 
results. 
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Figure A. 33: Beam-excited spectrum of the first and second dipole band measured from each HOM coupler 
using RSA (blue) and Scope (after FFT with 25 dB added, red). The vertical lines in green are simulation 
results. 
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Figure A. 34: Beam-excited spectra measured by RSA (blue for HI and red for H2) compared with CMTB 
measurement. Each 50 MHz is excited by a single electron bunch. The vertical lines in red indicate the 
simulation results. 
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Appendix B 

Various Beam Scans 



In order to study dipole dependence of the modes on the transverse beam position, we have moved the beam 
in various ways by using a pair of steering magnets as shown in Fig. 3.1. The various scans used for the 
data shown in this note are summarized here. Figures shown in this chapter are extensions of Chapter 3.1. 
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Figure B.l: BPM readouts during 2D cross movement for measuring the dipole beam-pipe modes. The 
quadrupoles were still on during the scan. 
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Figure B.2: BPM readouts during 2D cross movement for measuring the fifth dipole band. 
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Figure B.3: BPM readouts during 2D grid movement for measuring the dipole beam-pipe modes. 
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Figure B.4: BPM readouts during 2D grid movement for measuring the fifth dipole bands. 
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Appendix C 

Dipole Dependence: The Beam-pipe 
Modes 



Each peak shown in the spectrum ranging from 4-4.15 GHz is fitted with Lorentzian distribution (Eq. 2.1). 
The fitted mode amplitude is plotted against x and y readings from BPM-A (Fig. 3.1) for each coupler. 
The position interpolation is not applicable for the cross movement as explained in Chapter 3.1. The mode 
polarization obtained from a 2D scan is also plotted versus the beam position interpolated into each cavity. 
This chapter is an extension of Chapter 3.2. 

C.l BP: HOM Coupler C1H1 
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Figure C.l: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Figure C.2: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Figure C.3: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Figure C.4: Depedence of the mode amplitude on the horizontal beam offset. 
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Figure C.5: Depedence of the mode amplitude on the vertical beam offset. 
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Figure C.6: Depedence of the mode amplitude on the beam offset in the cavity. 
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Figure C.7: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Figure C.8: Depedence of the mode amplitude on the horizontal beam offset. 
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Figure C.9: Depedence of the mode amplitude on the vertical beam offset. 
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Figure C.10: Depedence of the mode amplitude on the beam offset in the cavity. 
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Figure C.ll: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Figure C.12: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Figure C.13: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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C.5 BP: HOM Coupler C3H1 
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Figure C.14: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Figure C.15: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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C.6 BP: HOM Coupler C3H2 
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Figure C.16: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Figure C.17: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Figure C.18: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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C.7 BP: HOM Coupler C4H1 
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Figure C.19: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Figure C.20: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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C.8 BP: HOM Coupler C4H2 
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Figure C.21: Depedence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Figure C.22: Dependence of the mode amplitude on the transverse beam offset. 
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Appendix D 

Dipole Dependence: The Fifth Dipole 
Band 

Each peak shown in the spectrum ranging from 9-9.1 GHz is fitted with Lorentzian distribution (Eq. 2.1). 
The fitted mode amplitude is plotted against interpolated x and y for each cavity. The mode polarization is 
also plotted with beam position interpolated into each cavity. This chapter is an extension of Chapter 3.3. 

D.l D5: HOM Coupler C1H1 
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Figure D.l: Dependence of the mode amplitude on the transverse beam offset in the cavity. 
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Figure D.6: Dependence of the mode amplitude on the horizontal beam offset in the cavity. 
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Figure D.7: Dependence of the mode amplitude on the horizontal beam offset in the cavity. 
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Figure D.8: Polarization of the mode. 
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Figure D.9: Dependence of the mode amplitude on the transverse beam offset in the cavity. 
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Figure D.12: Polarization of the mode. 
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Figure D.13: Dependence of the mode amplitude on the transverse beam offset in the cavity. 
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Figure D.14: Polarization of the mode. 
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Figure D.15: Dependence of the mode amplitude on the transverse beam offset in the cavity. 
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Figure D.16: Polarization of the mode. 



87 



D.5 D5: HOM Coupler C3H1 



88 



x 10 




9 9.005 9.01 9.015 9.02 9.025 9.03 9.035 9.04 9.045 9.05 

Frequency(GHz) 

(a) Spectrum (C3H1) 



^10 



7- 



• . • • 



Interp. X(mm) 



[nterp. X(mm) 



Interp. X(mm) 



5 
Interp. X(mm) 



(b) #1 (/:9.0020GHz; Q:10 3 ) (c) #2 (/:9.0132GHz; Q:10 3 ) (d) #3 (/:9.0288GHz; Q:10 5 ) (e) #4 (/:9.0316GHz; Q:10 4 



1.6 
=» 1.4 

CD 

| 1.2- 
I 1 

0.8 
0.6 




5 5 

Interp. X(mm) 

(f) #5 (/:9.0422GHz; Q:10 5 ) 



3.5p 
3 

1 2 
"q. 

E 1.5- 



-2 2 
Interp. Y(mm) 







' ! — ♦ 

♦ 


♦ 




♦ ♦ 


♦ 






♦ 

♦ 


♦ 


♦ 


3 -4 -2 


2 4 6 
nterp. Y(mm) 



x 10" 4 










x 10" 4 
















♦ 




♦ 










ZS 








"♦ 




♦ 






♦ 




♦ ♦ 


♦ 

♦ 


♦ 


♦ 




I 1 

1 


♦ ♦ 




♦ 




♦ 








♦ 

♦ 


♦ 


♦ ♦ 

♦ 


♦ 














5-4-2 C 
Interp. 


) 2 * 
Y(mm) 


6 





3 -4 


c 

nterp. 


2 4 e 

Y(mm) 



(g) #1 (/:9.0034GHz; Q:10 3 ) (h) #2 (/:9.0123GHz; Q:10 3 ) (i) #3 (/:9.0287GHz; Q:10 4 ) (j) #4 (/:9.0317GHz; Q:10 4 



1 1 " 
"q. 

E 0.8 
< 

0.6 
0.4L 



♦ ♦ 
♦ 



-4 -2 2 4 6 
Interp. Y(mm) 



(k) #5 (/:9.0422GHz; Q:10 5 ) 

Figure D.17: Dependence of the mode amplitude on the transverse beam offset in the cavity. 
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Figure D.18: Polarization of the mode. 
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Figure D.26: Dependence of the mode amplitude on the transverse beam offset in the cavity. 
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Figure D.29: Polarization of the mode. 
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Figure D.30: Dependence of the mode amplitude on the transverse beam offset in the cavity. 
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Figure D.31: Dependence of the mode amplitude on the transverse beam offset in the cavity. 
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Figure D.32: Polarization of the mode. 
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